VOLET ALLER

Coordonnées de livraison

Fiche Navette MaxiCare

Date de livraison

Contact

TRAITEMENTS APPLIQUES

Traitements réalisés par I'établissement de santé précédent (application de la procédure appropriée conformément a la
circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011) :

O oul: [0 Nettoyage et désinfection [ Stérilisation 134° 18min [0 Equipement NEUF* (non stérile)

BON DE PRET

jo)
—
[¢°B

Référence SN /LOT

Description

D300 100 001

HD Hysteroscope 4mm autoclavable 30°

D300 130 006

Elément de travail a action passive, résecteur 26Fr.

D300 130 004

Chemise externe double flux, résecteur 26Fr.

D300 130 005

Chemise interne rotative, resecteur 26Fr.

D300 140 004

Electrode coupante a 30°, bipolaire, resecteur 26Fr.

D300 140 005

Electrode couteau, bipolaire, résecteur 26Fr.

D300 140 006

Electrode rouleau, bipolaire, résecteur 26Fr.

D300 140 007

Electrode coupante droite, bipolaire, resecteur 26Fr.

D300 140 008

Electrode vaporisation rouleau a pointe, bipolaire, resecteur 26Fr.

D200 150 500

Cable de lumiére gris 3,5mm 2,3m avec embouts Storz

N N S S e N e N e e

D200 160 505

Panier stérilisation support silicone personalisé set MaxiCare

D200 190 000

Cordon résection bipolaire Covidien

D200 190 001

Cordon résection bipolaire ERBE

Partie a compléter par I'établissement de santé a réception

Réceptionné par

Fonction

Date de réception

Conformité des produits O OUI O NON

Sinon
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Fiche Navette MaxiCare

VOLET RETOUR

Etablissement d'origine

Contact

Partie a compléter par I'établissement de santé a la réexpédition

Application de la procédure appropriée conformément a la circulaire DGS/R13/2011/449 du 1/12/2011 :

Le patient est-il atteint d’'EST ou considéré comme a risque ? O OUl O NON
L'acte / tissu sont-ils a risque vis-a-vis des ATNC? O OUl ONON
Traitement effectué : Nettoyage / Désinfection O OUl O NON
Traitement effectué : Autoclavage (134°C - 18 min) O OUl CONON
Certificat joint 0 OUI CNON
Expédié par
Fonction

Date de retour

Conforme au bon de prét O OUl ONON

Commentaires
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